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Для изучения изотопических эффектов в полупроводниковых материалах требуются монокри-
сталлы с высокой химической и изотопной чистотой. Надежность полученных данных о величине и 
направлении изотопических сдвигов зависит от точности определения концентрации всех стабильных 
изотопов. При изотопном анализе обогащенного “кремния-28” с высокой степенью обогащения (более 
99.99 %) необходимо определять примеси изотопов 29Si и 30Si на уровне 10-3 ÷ 10-5 ат. %. На таком 
уровне концентраций указанные изотопы можно рассматривать как примеси. Достижение высокой 
точности измерений при одновременной регистрации основного и “примесных” изотопов в таком 
широком интервале концентраций затруднительно. Регистрацию аналитических сигналов изотопов 
кремния приходится проводить на растворах с разной концентрацией матрицы. Использование 
растворов с высокой концентрацией матричного элемента требует введения поправок на матричные 
помехи и дрейф чувствительности прибора в процессе измерения. Снизить влияние необратимых 
неспектральных помех и дрейфа чувствительности можно при использовании метода внутренней 
стандартизации. Противоречивость литературных данных о критериях выбора внутреннего стандарта 
потребовала исследования поведения сигналов элементов “кандидатов во внутренний стандарт“ 
для одноколлекторного масс-спектрометра высокого разрешения с индуктивно связанной плазмой 
ELEMENT 2 от концентрации матричного элемента и природы растворителя, а также от времени 
распыления раствора. Учет необратимых неспектральных матричных помех и аппаратного дрейфа 
при изотопном анализе обогащенного “кремния-28” и исходного 28SiF4 методом масс-спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой позволил снизить в 3-5 раз случайную составляющую и более 
чем на порядок систематическую составляющую погрешности измерения по сравнению с методом 
внешнего стандарта. Это позволило проводить с достаточной точностью оперативный контроль 
изотопного состава обогащенного “кремния-28”, как в виде тетрафторида кремния, так и получаемого 
из него поликристаллического кремния с помощью одного серийного прибора в интервале изотопных 
концентраций 0.0001–99.999 ат. %. 
Ключевые слова: масс-спектрометрия высокого разрешения с индуктивно связанной плазмой, 
изотопный анализ, изотопнообогащенный кремний, внутренний стандарт.
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In order to study the isotopic effects in semiconductor materials, single crystals of high chemical and 
isotopic purity are required. The reliability of the obtained data on the magnitude and the direction of isotopic 
shifts depends on the accuracy of determining the concentration of all stable isotopes. In the isotopic analysis 
of enriched “silicon-28” with a high degree of enrichment (> 99.99%), it is necessary to determine the impurities 
of 29Si and 30Si isotopes at the level of 10-3 ÷ 10-5 at. %. At this concentration level, these isotopes can be 
considered as impurities. It is difficult to achieve high measurement accuracy with simultaneous registration 
of the main and “impurity” isotopes in such a wide range of concentrations. The registration of analytical 
signals of silicon isotopes must be carried out in the solutions with different matrix concentrations. The use 
of the solutions with the high concentration of the matrix element requires the introduction of corrections for 
matrix noise and the drift of the instrument sensitivity during the measurement. It is possible to reduce the 
influence of the irreversible non-spectral interference and sensitivity drift by using the method of internal 
standardization. The inconsistency of the literature data on the selection criteria for the internal standard 
required studying the behavior of the signals of the “candidates for the internal standard” for the ELEMENT 
2 single-collector high-resolution inductively coupled plasma mass spectrometer on the matrix element 
concentration and the nature of the solvent, as well as on the solution nebulizing time. Accounting for the 
irreversible non-spectral matrix noise and instrumental drift in isotopic analysis of enriched “silicon-28” and 
initial 28SiF4 by inductively coupled plasma mass spectrometry had allowed us to reduce by 3-5 times the 
random component and by more than an order of magnitude the systematic component of the measurement 
error in comparison with the external standard method. This made it possible to carry out, with sufficient 
accuracy, the operational control of the isotopic composition of enriched “silicon-28”, both in the form of 
silicon tetrafluoride and polycrystalline silicon obtained from it, using a single serial device in the range of 
isotopic concentrations 0.0001–99.999%.
Key words: high-resolution inductively coupled plasma mass spectrometry, isotope analysis, isotopically 
enriched silicon, internal standard.
ВВЕДЕНИЕ
Кремний высокой чистоты является одним 
из важнейших материалов в полупроводниковой 
промышленности. В природе он представлен тре-
мя стабильными изотопами: 28Si = 92.223 ат. %, 
29Si = 4.685 ат. %  и 30Si = 3.092 ат. % [1]. При высокой 
химической чистоте кремния начинает проявляться 
зависимость ряда его свойств от изотопного состава. 
Для обогащенных изотопов кремния с разной атом-
ной массой наблюдаются различия в показателях 
преломления [2] и температурной зависимости 
теплопроводности [3]. Высокообогащенные изо-
топы кремния рассматриваются, как основа для 
создания квантовых компьютеров [4], структур в 
наноэлектронике [5] и уточнения числа Авогадро 
[6]. Для исследования фундаментальных свойств 
отдельных изотопов требуется обогащение более 
99.9 %, а для уточнения числа Авогадро нужен 
совершенный монокристалл обогащенного “крем-
ния-28” с высокой химической и изотопной (более 
99.99 ат. %) чистотой [7] (далее в данной статье 
обогащенный материал: поли- или монокристалли-
ческий кремний, обогащенный по изотопу 28, будем 
обозначать “кремний-28”, а интенсивности сигналов 
и концентрации изотопов кремния в материале – 28Si, 
29Si и 30Si). Технология получения такого материала 
описана в [8]. Широкое распространение кремния 
в природе и большая разница в концентрации 29Si 
и 30Si в обогащенном и природном кремнии ставят 
задачу оперативного контроля изотопного состава 
исходного 28SiF4 и получаемого из него кристалли-
ческого кремния.
Вследствие высокого первого потенциала 
ионизации кремния (ПИ = 8.15 эВ), трудно получить 
интенсивные ионные токи классическим методом 
изотопного анализа твердых веществ – термоио-
низационной масс-спектрометрией, поэтому при 
изучении вариаций изотопного состава кремния в 
геологических и биологических объектах, в основном, 
использовали газовую масс-спектрометрию [9], а для 
прямого анализа минералов – масс-спектрометрию 
вторичных ионов [10]. Наиболее перспективным 
методом изотопного анализа кремния является 
масс-спектрометрия высокого разрешения с индук-
тивно связанной плазмой (МС-ИСП), в многокол-
лекторном варианте (МК-МС-ИСП), позволяющая 
достичь прецизионности измерения изотопных 
отношений кремния с естественным изотопным 
составом менее 0.2 ‰ [11]. 
Стандартные методики измерения изотоп-
ного состава, основанные на измерении изотоп-
ных отношений, позволяют реализовать высокую 
точность изотопного анализа, когда измеряемые 
изотопные отношения различаются не более чем 
на два порядка величины. Как показано в работе 
[12], при высоких значениях изотопных отношений 
относительное выборочное стандартное откло-
нение быстро возрастает. Поэтому в отсутствие 
подходящих стандартных образцов изотопного 
состава традиционные методики изотопного анализа 
элементов, в том числе и кремния, неприменимы 
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при анализе высокообогащенного материала, в 
котором изотопные отношения могут превышать 105. 
В Федеральном Физико-техническом центре 
(PTB, Германия) [13] для измерения изотопных от-
ношений в образце “кремний-28” с обогащением 
более 99.99 % на МК-МС-ИСП была разработана 
модернизированная методика изотопного разбавле-
ния. Высокоточное измерение больших изотопных 
отношений 28Si/29Si и 28Si/30Si в исследуемом образце 
было заменено прецизионным приготовлением 
весовым методом смесей обогащенных изотопов, в 
которых эти отношения были близки к 1. Подготовка 
проб к анализу и градуировка прибора по данной 
методике очень трудоемки, а о возможности ее 
применения для определения изотопного состава 
обогащенного кремния в виде 28SiF4 не сообщается. 
В то же время приборы МК-МС-ИСП, в силу своей 
высокой стоимости, не получили широкого распро-
странения в нашей стране.
Для достижения высокой правильности резуль-
татов измерений в МС-ИСП необходимо учитывать 
дискриминации ионов по массам, аппаратный дрейф, 
а также спектральные и неспектральные помехи. 
Спектральные помехи при изотопном анализе крем-
ния могут быть исключены применением приборов 
высокого разрешения. 
Влияние обратимых неспектральных помех, 
которые наблюдаются только в процессе измерения 
проб с высоким содержанием матричного элемента 
и исчезают при измерении проб без матрицы, мо-
жет быть снижено оптимизацией настроек ионной 
оптики [14] и параметров плазмы [15]. Коррекцию 
необратимых неспектральных помех (вызванных 
засорением распылителя и конусов интерфейса, а 
также осаждением матричного материала на горелке 
и деталях ионных линз), которые сохраняются и после 
прекращения подачи пробы в прибор, при проведе-
нии элементного анализа методом МС-ИСП обычно 
проводят методом внутренней стандартизации [16]. 
Этот метод требует подбора внутреннего стандарта 
(ВС), поведение которого наиболее точно повторяет 
поведение сигнала аналита. В литературе описаны 
различные подходы к выбору внутреннего стандарта. 
При выборе ВС предлагается учитывать: близость 
масс и ПИ элементов [17], только близость атомных 
масс [18] или только близость ПИ [19]. В работе [20] 
для автоматизированной системы определения пар 
аналит-ВС учитывали и другие химические свой-
ства. Авторы работы [21] пришли к выводу, что не 
существует единого физического или химического 
параметра, который позволял бы априори выбирать 
“хороший” внутренний стандарт для данного аналита. 
Например, в работе [22] сообщалось о смещении 
измеренных изотопных отношений железа при из-
менении концентрации азотной кислоты, а в [23] – о 
разнонаправленном изменении изотопных отноше-
ний близких по массам никеля и меди в процессе 
длительного измерения. Родушкин с соавторами 
[24] обнаружили, что влияние неспектральных по-
мех для разных приборов может быть различным и 
пришли к выводу, что оператор должен определять 
их поведение конкретно для используемого прибора. 
Целью настоящей работы являлось исследование 
возможности использования традиционного метода 
внутреннего стандарта для повышения точности и 
правильности определения изотопных концентраций 
в высокообогащенном “кремнии-28” на одноколлек-
торном масс-спектрометре высокого разрешения с 
индуктивно связанной плазмой ELEMENT 2.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Аппаратура и реактивы
В работе использовали: электронные весы 
«Sartorius» A200S с точностью взвешивания 0.0001 
г, дозаторы переменного объема (100 – 1000 мкл) 
(Ленпипет, Россия) с наконечниками “Optifit” (Biohit, 
Финляндия), виалы из PFA (Savillex, США), градуи-
рованные полипропиленовые пробирки объемом 
10 мл (Sarstedt, Германия), полипропиленовые шприцы 
объемом 10 мл (SFM, Германия). Для подготовки 
проб применяли кислоты 65 об. % HNO3 и 40 об. % 
HF марки “Suprapur” (Merck, Германия) и деионизован-
ную воду (18 MW см). Всю посуду из полипропилена 
и PFA предварительно выдерживали в течение 
суток в разбавленной фтороводородной кислоте, а 
затем три раза промывали деионизованной водой.
Измерения проводили на масс-спектрометре 
высокого разрешения ELEMENT 2 (ThermoFinnigan, 
Bremen, Германия). Прибор оборудован устойчивой к HF 
системой ввода из PFA, состоящей из двухпроходной 
распылительной камеры и распылителя MicroFlow 
PFA (50 мкл/мин). Использовали кварцевую горелку 
с сапфировым инжектором (AHF analysentechnik AG, 
Германия) и конусы интерфейса из никеля. Измерения 
проводили в режиме среднего разрешения (более 
4 500) с разверткой электрическим полем.
Подготовку проб к анализу методом МС-ИСП 
проводили следующим образом. Кристаллический 
кремний растворяли в герметично закрытой виале 
в смеси концентрированных HF (40 об. %) и HNO3 
(65 об. %). После полного растворения кремния и 
охлаждения раствора до комнатной температуры 
пробу разбавляли деионизованной водой до кон-
центрации w(28Si) ≈ 37 мг/г. 
28SiF4 из газовой фазы отбирали из баллона 
через редуктор с фторопластовым штуцером в шприцы 
из полипропилена объемом 10 мл, металлические 
иглы которых были заменены на полипропиленовые 
наконечники. Затем наконечник шприца быстро 
погружали в виалу с 4 мл 1 % фтороводородной 
кислоты и медленно выдавливали газ в раствор. 
Концентрация 28Si в полученном маточном растворе 
составляла ≈ 3 мг/г.
Ранее [25] была разработана методика изме-
рения изотопного состава в пробах высокообога-
щенных “кремния-28” и тетрафторида “кремния-28” 
с применением метода так называемого «обратного 
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изотопного разбавления». Для этого пробы иссле-
дуемого обогащенного “кремния-28” и кремния при-
родного изотопного состава переводили в раствор 
выше описанным способом. Указанная методика 
основана на измерении сигналов основного изотопа 
28Si и “примесных” изотопов 29Si и 30Si в растворах 
с разной концентрацией обогащенного материала 
с последующей корректировкой матричных помех, 
обусловленных различием концентраций матри-
цы. Весовым методом путем последовательного 
разбавления готовили серию растворов иссле-
дуемого “кремния-28” в диапазоне концентраций 
0.001 – 0.025 мг/г для построения градуировочной 
зависимости сигнала 28Si от концентрации и раствор 
с концентрацией исследуемого 3 мг/г “кремния-28” 
для измерения сигналов 29Si и 30Si. Величину ма-
тричного подавления сигналов 29Si и 30Si опреде-
ляли из растворов 0.01 мг/г кремния природного 
изотопного состава и его смеси с 3 мг/г “кремния-28”. 
Все разбавления проводили 1 %-ым раствором HF 
в деионизованной воде, который использовали в 
качестве холостой пробы. 
В первой серии растворов (0.001 – 0.025 мг/г) 
измеряли только интенсивности сигналов основного 
изотопа 28Si и определяли параметры градуиро-
вочной зависимости интенсивности сигнала от 
концентрации исследуемого “кремния-28” в растворе. 
Интенсивности сигналов “примесных” изотопов 
29Si и 30Si в этих растворах не превышали уровня 
фона. В остальных растворах измеряли только 
интенсивности 29Si и 30Si, т.к. интенсивность 28Si 
была слишком высока для измерения.
Коэффициент матричного подавления опре-
деляли отдельно для каждого изотопа относительно 
табличных значений его распространенности [1] 
в предположении представительности состава 
нашего образца и, следовательно, он включал в 
себя и дискриминацию по массам.
Измеренное значение сигналов 29Si и 30Si коррек-
тировали на коэффициент матричного подавления, 
после чего вычитали уровень фона, определенный 
по холостой пробе. 
Как отмечалось выше, интенсивность сигнала 
28Si изотопа в растворах c концентрацией “кремния-28” 
3 мг/г слишком велика для измерения, поэтому ее не 
измеряли, а вычисляли по градуировочному урав-
нению, определенному по первой серии растворов, 
из концентрации кремния в исследуемом растворе: 
I(28Si) = aC(28Si) + b, (1)
где I(28Si)  – интенсивность сигнала 28Si; a и b – ко-
эффициенты градуировочного уравнения; C(28Si) 
– концентрация “кремния-28” в растворе.
Концентрации индивидуальных изотопов рас-
считывали по формуле (2). 
(2)
где I – интенсивность сигнала i-го изотопа кремния 
(i ∈ {28.29,30}).
Погрешность определения концентрации 
основного изотопа по формуле (2), как показано в 
работе [26], определяется суммарной погрешностью 
измерения концентрации “примесных” изотопов 
29Si и 30Si, которая снижается с уменьшением их 
концентрации. 
При изотопном анализе образцов 28SiF4, прово-
дили последовательное разбавление проб весовым 
методом и строили отдельный градуировочный 
график для каждой пробы. Это позволило определить 
концентрацию обогащенного кремния в маточном 
растворе и таким образом исключить погрешность 
измерения объема, а также учесть возможные 
потери на стадии отбора проб 28SiF4.
Недостатком описанной методики измерений, 
является то, что она учитывает только спектральные 
и обратимые матричные помехи, но не позволяет 
учитывать аппаратный дрейф и необратимые не-
спектральные помехи, обусловленные снижением 
пропускной способности интерфейса вследствие 
осаждения матричного материала на конусах.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Спектральные и неспектральные помехи
Для МК-МС-ИСП (Neptune, Thermo Fisher Scientific) 
при изотопном анализе кремния спектральные 
помехи от полиатомных ионов, образующихся в 
плазме индукционного разряда, исследованы в 
работе [27]. Наибольшую сложность представляет 
исключение наложения иона 28Si1H+ на интенсив-
ность пика изотопа 29Si+, для раздельной регистра-
ции, которых требуется разрешение более 3 500. 
Праманн с соавторами [27] установили, что при 
регистрации спектров природного кремния ввиду 
малой интенсивности пика 28Si1H+ по сравнению с 
29Si+, измерения можно проводить в режиме среднего 
разрешения. При анализе обогащенного материала, 
для исключения влияния пика гидридного иона, 
необходимо использовать режим высокого разре-
шения. Как продемонстрировано в работе [25] на 
масс-спектрометре с индуктивно связанной плазмой 
ELEMENT 2, режим среднего разрешения (более 
4 500) позволяет полностью исключить наложения 
полиатомных ионов на спектр изотопов кремния.
В нашем случае для достижения низких пределов 
обнаружения “примесных” изотопов необходимо исполь-
зовать растворы с высокими концентрацими матричных 
компонентов (кремния, а также кислот или щелочей, 
использованных при переводе пробы в раствор), что 
потребовало исследования зависимости поведения 
сигналов изотопов кремния и элементов, “кандидатов” 
в качестве внутреннего стандарта, от концентрации 
матрицы и времени распыления растворов. Типичное 
время изотопного анализа обогащенного “кремния-28” 
на ELEMENT 2 с учетом выполнения нескольких па-
раллельных измерений для каждой пробы и образца 
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сравнения составляет 2-3 часа. Из них примерно 
полчаса занимает измерение сигналов “примесных” 
изотопов в растворах с высоким содержанием матрицы 
(≈ 3 мг/г “кремния-28”), что ведет к быстрому загрязнению 
конусов. Для снижения величины дрейфа в процессе 
анализа и матричных помех рекомендуется оптими-
зация параметров детектирования сигнала с целью 
сокращения времени анализа [28] и корректировка 
изменения неспектральных помех в процессе анализа. 
Предварительные эксперименты с вариацией 
числа спектров, времени интегрирования сигнала и 
ширины окна интегрирования показали, что увели-
чение числа регистрируемых спектров и времени 
интегрирования сигнала не обеспечивало заметного 
снижения стандартного отклонения интенсивности 
пика, но приводило к значительному увеличению 
длительности анализа и дрейфу чувствительности 
прибора. С целью снижения длительности экспе-
римента и, как следствие, загрязнения конусов 
интерфейса использовали следующие параметры 
регистрации пиков: 9 сканов по 20 точек на пик, 
время интегрирования в каждой точке 0.01 сек, окно 
интегрирования – 60 % ширины пика. 
Необходимыми критериями при выборе вну-
треннего стандарта авторы работы [20] считают: 
отсутствие данного элемента в анализируемом ве-
ществе, близость атомных масс ВС и определяемого 
элемента, отсутствие спектральных наложений с 
определяемыми изотопами. Учитывая противоречивость 
литературных данных о влиянии атомной массы и 
ПИ, были исследованы зависимости интенсивностей 
сигналов исследуемых изотопов кремния и широкого 
круга элементов, значительно отличающиеся по 
атомной массе и потенциалам ионизации, от кон-
центрации обогащенного “кремния-28” в растворе. 
Вначале проследили поведение интенсивностей 
сигналов изотопов кремния и элементов, “кандидатов” 
в качестве внутреннего стандарта в 1 % растворе 
HF. Для этого навеску “кремния-28” растворяли по 
методике, описанной выше. Из маточного раствора 
методом последовательного разбавления 1 %-ой 
HF готовили растворы с массовой долей w(28Si) в 
интервале от 0.01 до 3 мг/г. Концентрация азотной 
кислоты в этих растворах составляла менее 0.5 
%, а концентрация свободной фтороводородной 
кислоты менялась от 1 до 2 %, что не могло значимо 
повлиять на величину матричных помех.
Концентрация изотопа 30Si в обогащен-
ном “кремнии-28”, обычно находилась на уровне 
(0.5 – 2)·10-4 ат. %, и его сигнал в исследуемых рас-
творах был близок к уровню фона, обусловленному 
чистотой реактивов и использованием кварцевой 
горелки. Чтобы снизить влияние флуктуаций уровня 
фона и надежно определить зависимость сигналов 
29Si и 30Si от содержания в растворе обогащенного 
“кремния-28” к исследуемым растворам добавляли 
0.005 мг/г кремния с природным изотопным соста-
вом. При этом сигналы 29Si и 30Si более чем на два 
порядка превышали уровень фона, а добавка этих 
изотопов из обогащенного “кремния-28” мало вли-
яла на их общую концентрацию. Предполагаемые 
внутренние стандарты вводили в виде многоэле-
ментных стандартных растворов ICP-MS-68A-A и 
ICP-MS-68A-B производства (High-Purity Standards, 
США). Концентрация ВС в исследуемых растворах 
составляла 0.01 мкг/г. На рис. 1 представлены ха-
рактерные зависимости интенсивностей сигналов 
от содержания обогащенного “кремния-28” в раство-
ре, нормированных на их интенсивность в 1 %-ом 
растворе чистой HF. Маркировка графика для рис. 
1 ˗ рис. 4 представлена в табл. 1.
Рис. 1. Зависимость относительных сигналов внутренних 
стандартов от содержания матричного элемента 
в 1 % растворе HF. I/I0 – интенсивность сигнала 
изотопа, нормированная на его интенсивность в 
растворе без матрицы.   
Fig. 1. Dependence of the relative signals of the internal 
standards on the content of the matrix element in 
1 % HF solution. I/I0 is the isotope signal intensity 
normalized to its intensity in the solution without 
a matrix.
Таблица 1
Маркировка графиков зависимости относительных сиг-
налов внутренних стандартов от содержания матрич-
ного элемента и времени распыления в растворах HF, 
NaOH и ТМАН
Table 1
Marking of the dependence graphs of the relative signals of 
the internal standards on the content of the matrix element 
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Как видно из рис. 1 при увеличении содер-
жания обогащенного кремния в растворе до 1 мг/г 
наблюдается рост интенсивности регистрируемых 
сигналов. Дальнейшее увеличение концентрации 
матричного элемента сопровождается подавлением 
сигналов всех изотопов, в том числе и матричного 
элемента – кремния. Самыми близкими к величине 
матричного подавления для 30Si оказались сигналы 
59Co и 63Cu, интенсивность которых при w(28Si) = 3 
мг/г составила 0.72 от исходной. Более всего ма-
тричному влиянию подвержен цинк (0.64), а менее 
всего свинец (0.99). 
В литературе отмечается, что присутствие 
в анализируемом растворе HF может приводить 
к снижению воспроизводимости измерений [9]. В 
работе [27] для исключения негативного влияния 
HF на стабильность сигналов изотопов при анализе 
методом МК-МС-ИСП обогащенный “кремний-28” 
растворяли в NaOH. В свою очередь, присутствие 
щелочного элемента в растворе существенно влияет 
на температуру плазмы и значительно подавляет 
сигналы элементов с высоким потенциалом ионизации. 
Например, в статье [28] отмечалось, что величина 
матричных помех при использовании МК-МС-ИСП, 
в основном, определялась концентрацией натрия, 
которая в несколько раз превышала концентрацию 
кремния.
Была исследована зависимость интенсивности 
сигналов изотопов ряда элементов от содержания 
кремния в растворе NaOH для нашего прибора. Для 
приготовления маточного раствора навеску m(28Si) = 
0.130 г растворили при нагревании в растворе NaOH 
в стеклоуглеродном тигле и затем объем раствора 
добавлением деионизованной воды довели до 
9.135 г. Массу щелочи брали по стехиометрии, в 
предположении, что реакция идет с образованием 
ортосиликата натрия. Содержание кремния в маточ-
ном растворе составляло w(28Si) = 14.23 мг/г, полное 
содержание щелочного металла w(Na) – 48.9 мг/г. 
Серию растворов “кремния-28” в интервале 0.01 – 3 
мг/г готовили разбавлением маточного раствора 0.5 
мг/г раствором NaOH. Массовая доля натрия в этой 
серии растворов возрастала от 0.3 до 10 мг/г при 
возрастании содержания кремния от 0.01 до 3 мг/г. 
Совместное матричное влияние кремния и натрия 
оказалось очень сильным, и при содержании кремния 
3 мг/г сигналы элементов подавлялись в 5 – 15 раз 
по сравнению с раствором без матрицы (рис. 2).
Чтобы снизить матричный эффект, обусловлен-
ный присутствием щелочного элемента, в работе [29] 
авторы для перевода кремния в раствор предложили 
использовать тетраметиламмоний, который, по 
сравнению с NaOH, очень слабо подавляет сигналы 
изотопов кремния в МС-ИСП. Это позволяет про-
водить измерения на менее концентрированных по 
кремнию растворах. В работе [30] сообщается, что 
при замене NaOH на TMAH аналитические сигналы 
изотопов кремния возросли в 7 раз, а уровень фона 
снизился, при сохранении всех остальных настроек 
прибора. 
Было исследовано влияние концентрации 
TMAH и кремния на величину сигналов определяемых 
элементов для используемого нами прибора (рис. 
3). Для растворения кремния в тетраметиламмонии, 
как и в случае с NaOH, их брали в пропорции 1 : 
4. Как видно из рисунка, при содержании кремния 
более 0.7 мг/г наблюдается подавление аналитиче-
ских сигналов большинства элементов. Величины 
подавления сигналов при содержании кремния 
3 мг/г для растворов в тетраметиламмонии и HF 
оказались близки.
При повторном измерении первой пробы 
в конце эксперимента по определению зависи-
мости сигнала ВС от концентрации “кремния-28” 
наблюдалось, заметное снижение интенсивно-
сти сигналов по сравнению с первоначальными. 
Наиболее вероятной причиной этого может быть 
засорение конусов интерфейса. Для проверки этого 
предположения проводили регистрацию сигналов 
Рис. 2. Зависимость относительных сигналов внутренних 
стандартов от содержания в растворе 28Si (нижняя 
шкала) и Na (верхняя шкала).
Fig. 2. Dependence of the relative signals of the internal 
standards on the content of 28Si (lower scale) and Na 
(upper scale) in the solution.
Рис. 3. Зависимость относительных сигналов внутренних 
стандартов от содержания в растворе 28Si (нижняя 
шкала) и TMAH (верхняя шкала).
Fig. 3. Dependence of the relative signals of the internal 
standards on the content in the solution of 28Si (lower 
scale) and TMAH (upper scale).
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кремния и элементов, “кандидатов” в качестве ВС, 
при распылении в течение часа растворов 0.005 мг/г 
кремния природного изотопного состава с добавкой 
многоэлементного стандарта в 1 % HF и точно такого 
же раствора с добавкой еще 3 мг/г обогащенного 
“кремния-28”. При распылении раствора 0.005 мг/г 
природного кремния в течение часа наблюдались 
постепенное усиление сигналов всех элементов 
примерно на 20%. Нормировка сигналов элементов 
на интенсивность сигнала 30Si показала случайный 
характер флуктуации сигналов во времени с откло-
нением от среднего значения не более 7 %. 
При распылении раствора 3 мг/г обогащенного 
“кремния-28” в 1 % растворе HF интенсивности 
сигналов в первые 20 минут распыления резко 
снизились, в последующем это снижение замед-
лилось рис. 4. Схожая картина была получена при 
распылении раствора 3 мг/г обогащенного кремния 
в тетраметиламмонии. Как отмечалось выше, при 
такой же концентрации кремния в щелочном растворе 
сигналы всех ВС сильно подавлялись, и через час 
распыления дополнительно снизились на 50-60 %, 
что ограничивало возможность достижения низких 
пределов обнаружения “примесных” изотопов кремния.
В растворах HF наиболее близко к кривым зави-
симости интенсивности сигналов изотопов кремния 
от концентрации матрицы и времени распыления 
лежат кривые для изотопов кобальта, меди, галлия 
и сурьмы (отклонения I(ВС)/I(30Si) не превышали 
10 %). В растворах TMAH в указанном диапазоне 
отклонений лежат кривые интенсивностей кобальта, 
меди, галлия, тантала и вольфрама. 
Для исследованных элементов в растворах HF 
и TMAH наблюдается схожий характер подавления 
сигналов от суммарной концентрации кремния, в 
то же время, перевод 28SiF4 в раствор разбавлен-
ными растворами HF или TMAH сопровождается 
образованием геля полимеров кремниевых кислот, 
который быстро растворяется в 1 % HF, но очень 
долго растворяется в разбавленном растворе TMAH. 
Длительное время растворения повышает риск 
загрязнения, поэтому нами была выбрана кислотная 
схема перевода проб “кремния-28” в раствор, как в 
виде поликристаллов, так и в виде тетрафторида. В 
обоих случаях в исследуемых растворах кремний 
находился в одной и той же форме в виде разбав-
ленного раствора H2SiF6. Поведение сигналов ВС 
от времени распыления растворов с концентрацией 
w(28Si) = 3 мг/г в растворе HF исследовали более 
подробно. На рис. 5, а приведена зависимость 
интенсивности сигналов ВС, нормированных на 
их интенсивность в растворе без матрицы, от ПИ 
элемента. Как видно из рисунка, интенсивность 
сигналов ВС падает с возрастанием ПИ. На рис. 5, 
б приведена зависимость поведения во времени 
сигналов, нормированных на первое измерение, для 
10, 30 и 60 мин распыления такого раствора. Как 
Рис. 4. Зависимость относительных сигналов внутренних 
стандартов от времени распыления раствора 3 
мг/г обогащенного кремния-28 в 1 % HF . I/I1 – ин-
тенсивность сигнала изотопа, нормированная на 
первое измерение.
Fig. 4. Dependence of the relative signals of the internal 
standards on the nebulizing time of the 3 mg/g enriched 
silicon-28 in 1 % HF solution. I/I1 is the isotope signal 
intensity normalized to the first measurement.
Рис. 5. а – зависимость относительных сигналов внутренних 
стандартов в растворе 3 мг/г кремния от потенциала 
ионизации элементов (у = -0.0592х + 0.8199, R2 = 
0.53). б – зависимости относительных сигналов 
внутренних стандартов в растворе 3 мг/г кремния 
от атомной массы элемента при разном времени 
распыления.
Fig. 5. a – dependence of the relative signals of the internal 
standards in the 3 mg/g of silicon solution on the 
ionization potential (y = -0.0592x + 0.8199, R2 = 0.53). 
b –dependences of the relative signals of the internal 
standards in the 3 mg/g of silicon solution on the atomic 
mass of the element at different nebulizing times.
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следует из рисунка, степень корреляции сигнала с 
атомной массой ВС растет со временем распыления. 
В первые 30 мин распыления степень корреляции 
очень слабая (R2 < 0.3), но через час распыления 
становится высокой (R2 = 0.78) (табл. 2).
В отсутствие стандартных образцов изо-
топного состава высокообогащенного кремния 
и его тетрафторида, зависимость сходимости и 
правильности результатов измерений от исполь-
зованного внутреннего стандарта определяли при 
измерении изотопного состава образца сравнения, 
аттестованного по методике, описанной в [27] и 
воспроизведенной в национальных метрологиче-
ских институтах Канады и США [28, 29]. Для этого 
образец сравнения ̠  обогащенный “кремний-28”, по 
описанной ранее методике, переводили в раствор 
смесью азотной и фтороводородной кислот и опре-
деляли изотопный состав, используя в качестве ВС 
различные элементы.
Интенсивность сигнала основного изотопа в 
растворах с высокой концентрацией обогащенного 
“кремния-28”, как и при измерении относительно 
внешнего стандарта не измеряли, а вычисляли по 
уравнению (1), в котором коэффициенты градуиро-
вочного уравнения рассчитывали по интенсивностям 
28Si, нормированным на интенсивность изотопа, 
используемого в качестве внутреннего стандарта:
I(28Si)норм. = I(28Si)изм./I(ВС)изм. (3)
Сигналы изотопов 29Si и 30Si, измеренные в 
растворах с концентрацией 3 мг/г “кремния-28”, ана-
логично формуле (3) нормировали на интенсивность 
ВС и вычитали уровень фона, также нормированный 
на ВС. Изотопный состав определяли по формуле (2), 
а соответствующие стандартные неопределенности 
измерения концентрации каждого изотопа согласно 
общей формуле:
(4)
по формулам (4a, b и c):
Для удобства написания произведены замены 
обозначения: I(iSi) ≡ iI и s(I(iSi)) ≡ is. Где  28s является 
стандартным отклонением прогноза, для концентрации 
3.0000 ±0 .0005 мг/г обогащенного кремния, а 29s и 
30s среднеквадратичные отклонения измеренных 
в растворе с этой концентрацией интенсивностей 
изотопов 29 и 30, нормированных на ВС. 
Результаты измерения концентрации основ-
ного изотопа относительно разных стандартов 
представлены в табл. 3.
Как видно из таблицы, использование боль-
шинства из исследованных элементов в качестве 
внутреннего стандарта для коррекции результатов 
на изменение чувствительности прибора в процессе 
измерения позволяет в 3-5 раз снизить среднеква-
дратичное отклонение сходимости результатов 
измерений (s), по сравнению с полученным относи-
тельно внешнего стандарта. Наибольшее снижение 
систематической погрешности измерения изотопного 
состава (Δ) почти в 7 и 70 раз по сравнению с ме-
тодом внешнего стандарта получено при расчетах 
относительно меди и сурьмы соответственно, что 
не соответствует рекомендациям выбора ВС по 
близости масс и/или энергии ионизации к опреде-
ляемому элементу. Но это согласуется с данными 
других работ, в которых отмечается, что элементы 





Уравнения регрессии сигналов внутренних стандартов, нормированных на первое измерение, в растворе 3 мг/г 
кремния при разном времени распыления для рис. 5б
Table 2
The regression equations for the signals of the internal standard, normalized to the first measurement, in the 3 mg / g silicon 
solution at different sputtering times for Fig. 5b
№
Время распыления пробы, 
мин
Маркировка Уравнение регрессии R2
1 10 y = 9E-05x + 0.7803 0.03
2 30 y = 0.0003x + 0.5749 0.21
3 60 y = 0.001x + 0.3645 0.78
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являются подходящими ВС, например: никель для 
определения концентрации железа [32], родий для 
определения серебра [33] и магний при изотопном 
анализе кремния [9].
То обстоятельство, что наиболее подходящим 
ВС при изотопном анализе обогащенного кремния 
оказалась сурьма, может объясняться тем, что при 
высокой концентрации матрицы снижается степень 
ионизации атомов Sb, вследствие более высокого 
ПИ по сравнению с Si, но возрастает пропуска-
ние Sb+ в интерфейсе масс-спектрометра за счет 
меньшего рассеяния тяжелых ионов. Нормировка 
аналитических сигналов изотопов кремния на ана-
литические сигналы близкого по атомной массе 
магния, характеризующегося более низким ПИ, 
приводит к небольшому улучшению правильности по 
сравнению с внешним стандартом. А использование 
в качестве ВС соседнего по массе фосфора с вы-
соким ПИ дает наибольшее отклонение результата 
от опорного значения. 
Большое различие в результатах измерений 
изотопного состава обогащенного “кремния-28” при 
использовании в качестве ВС элементов с близкими 
атомными массами, но значительно отличающимися 
по ПИ (Cu и Zn), а также отличающихся по массе, 
но близких по потенциалам ионизации (Be и Zn), 
свидетельствует о необходимости индивидуального 
подбора внутреннего стандарта для конкретной 
конфигурации масс-спектрометра и конкретной 
матрицы с целью снижения матричных помех при 
МС-ИСП анализе.
Таблица 3
Сопоставление значений содержания основного изотопа, рассчитанных относительно внешнего и внутреннего стан-
дартов, стандартных отклонений результатов измерения (2s) и показателя правильности измерения (∆) с опорным 
значением аттестованного образца 
Table 3
Comparison of the values of the content of the main isotope, calculated relative to the external and internal standards, 
standard deviations of the measurement results (2s) and the indicator of measurement accuracy (∆) with the reference 
value of the certified sample





Опорное значение - - 99.997653 0.017 -










65Cu 99.99779 0.03 0.14
59Co 7.86 99.99799 0.24 0.34








184W 99.99808 0.22 0.43




11B 99.99717 0.19 0.48




26Mg 99.99817 0.41 0.52








208Pb 99.99829 0.13 0.64
51V 6.74 99.99836 0.31 0.71
64Zn 9.34 99.99614 0.48 1.51
31P 10.48 99.99573 0.13 1.92
Примечания: natSi – кремний природного изотопного состава; s – среднеквадратичное отклонение сходимости 
измерений (n = 3); Cопорн. – аттестованное значение содержания изотопа 
28Si в исследуемом образце; Снайд – найденное 
значение содержания 28Si при измерении относительно внешнего или внутреннего стандарта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанная выше методика с использованием 
сурьмы в качестве внутреннего стандарта позволяет 
определять изотопный состав кремния и исходного 
терафторида, обогащенных изотопом - 28 в интер-
вале изотопных концентраций 0.0001–99.999 % на 
одноколлекторном масс-спектрометре высокого 
разрешения с индуктивно связанной плазмой. При 
степени обогащения 99.9975% случайная составля-
ющая погрешности измерения основного изотопа 
составила 0.0002 %. Это на порядок выше, чем 
достигаемая на многоколлекторных МС-ИСП для 
кристаллического кремния, но вполне достаточно 
для оперативного контроля изотопного состава 
кремния в процессе технологической цепочки полу-
чения монокристаллического “кремния-28” из 28SiF4.
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